
 

 - 1 - 

E DIN 58988:2023-04 (D/E) 
Erscheinungsdatum: 2023-03-03 
 
Hämostaseologie - Referenzmethode zur Bestimmung der Von Willebrand Faktor 
Multimere; Text Deutsch und Englisch 
 
Haemostaseology - Reference method for the Von Willebrand Factor multimers; Text 
in German and English 
 
 

Inhalt            Seite 
 
 Vorwort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

1  Anwendungsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

2  Normative Verweisungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

3  Begriffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

4  Symbole und Abkürzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

5  Bezeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

6  Entnahme und Aufbereitung des Blutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

7  Materialien und Reagenzien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

7.1  Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

7.2  Geräte und Ausrüstung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

7.3  Materialien und Reagenzien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

7.3.1  Agarose  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

7.3.2  Puffersysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

7.3.3  Referenzmaterial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

8  Durchführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

8.1  Allgemeine Vorgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

8.2  Vorbereiten der  Agarosegele  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

8.3  Probenvorbereitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

8.4  Elektrophorese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

8.5  Detektion der  VWF-Multimere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

8.5.1  Färbung im Gel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

8.5.2  Blotting  und Färbung am  Blot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

8.6  Leistungsdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

9  Auswertung und Evalulierung der  Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

9.1  Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

9.2  Visuelle Auswertung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

9.3  Densitometrische Auswertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

9.4  Validierung des Testsystems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

10  Referenzintervall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

11  Störgrößen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Literaturhinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Tabellen

Tabelle 1—  Transport-  und Lagerbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 


		2024-05-14T02:53:26+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




