
 

   - 1 -

DIN EN ISO 26782:2010-02 (D) 
 
 
Anästhesie und Beatmungsgeräte - Spirometer zur Messung des zeitbezogenen 
forcierten Exspirationsvolumens beim Menschen (ISO 26782:2009 + Cor. 1:2009); 
Deutsche Fassung EN ISO 26782:2009 + AC:2009 
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