E DIN EN 16465:2012-08 (D)

Erscheinungsdatum: 2012-07-30

Kunststoffe - Kalibrierverfahren fiir Schwarz- und Weistandard-Thermometer und
Schwarz- und Weiltafel-Thermometer fiir die Verwendung bei natiirlicher und
kiinstlicher Bewitterung; Deutsche Fassung prEN 16465:2012
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