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DIN ISO 10985:2009-12 (D) 
 
 
Bördelkappen aus Aluminium-Kunststoffkombinationen für Infusions- und 
Injektionsflaschen - Anforderungen und Prüfverfahren (ISO 10985:2009) 
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