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DIN 6855-101

DIN 6858-201

DIN EN IEC 61223-3-5

DIN EN IEC 61675-2

DIN EN 62563-1

DIN EN IEC 62563-3

DIN EN IEC 63077

DIN EN IEC 63322

DIN EN ISO 17099

DIN EN ISO 20553

DIN EN ISO 23588

Abnahmeprüfung nuklearmedizinischer Messsysteme - Teil 101: In-vivo- und In-vitro-Messsysteme

Kalibrierung und Quantifizierung von SPECT/CT - Teil 201: Kalibrierung eines SPECT/CT-Systems für Lu-177

Bewertung und routinemäßige Prüfung in Abteilungen für medizinische Bildgebung - Teil 3-5: Abnahmeprüfungen und Konstanzprüfung - Leistungsmerkmale zur Bildgebung von Röntgeneinrichtungen für 
Computertomographie (IEC 61223-3-5:2019 + Cor.1:2022); Deutsche Fassung EN IEC 61223-3-5:2019 + AC:2022

Bildgebende Systeme in der Nuklearmedizin - Merkmale und Prüfbedingungen - Teil 2: Gammakameras für planare Bildgebung, mit Ganzkörper-Zusatz und Gammakameras zur Einzelphotonen-Emissions-
Tomographie (SPECT) (IEC/CDV 61675-2:2024); Deutsche und Englische Fassung prEN IEC 61675-2:2024

Medizinische elektrische Geräte - Medizinische Bildwiedergabesysteme - Teil 1: Bewertungsverfahren (IEC 62563-1:2009 + Amd 1:2016 + Amd 2:2021); Deutsche Fassung EN 62563-1:2010 + A1:2016 + 
A2:2021

Medizinische elektrische Geräte - Medizinische Bildwiedergabesysteme - Teil 3: Bewertungsverfahren für Farbbildschirme  (IEC/CDV 62563-3:2024); Deutsche und Englische Fassung prEN IEC 62563-
3:2024

Sachgemäße Verfahren zur Aufarbeitung von medizinischen bildgebenden Geräten (IEC 63077:2019); Deutsche Fassung EN IEC 63077:2019

Sicherheit medizinischer elektrischer Geräte, die hochradioaktive umschlossene Strahlenquellen enthalten (IEC/CDV 63322:2024); Deutsche und Englische Fassung prEN IEC 63322:2024

Strahlenschutz - Leistungskriterien für Laboratorien, die den Zytokinese-Block-Mikrokerntest (CBMN) in peripheren Blutlymphozyten für die biologische Dosimetrie verwenden (ISO 17099:2024); Deutsche 
Fassung EN ISO 17099:2024

Strahlenschutz - Überwachung von beruflich strahlenexponierten Personen, bei denen ein Risiko der Kontamination mit radioaktiven Stoffen besteht (ISO 20553:2025); Deutsche Fassung EN ISO 
20553:2025

Strahlenschutz - Allgemeine Anforderungen an Eignungsprüfungen für in-vivo Bioassays (ISO 23588:2023); Deutsche Fassung EN ISO 23588:2024
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Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

2024-08-01  Entwurf
2024-06-28

2024-05-01  Entwurf
2024-03-29

2024-07-01

2024-09-01  Entwurf
2024-07-26

2024-09-01

2024-12-01  Entwurf
2024-11-01

2024-01-01

2024-06-01  Entwurf
2024-05-03

2024-10-01

2024-01-01  Entwurf
2023-11-24

2024-10-01

DIN EN 61223-2-6 2008-
12-01

DIN EN 61675-2 2021-
04-01

DIN EN 62563-1 2014-
01-01
DIN EN 62563-1/A1
DIN EN 62563-1/A2

DIN EN ISO 17099 2020-
03-01

DIN EN ISO 20553 2020-
06-01



40.20

60.60

40.60

IEC/DIS 63465

ISO 17099

ISO/DIS 24427

Kalibrierung und Qualitätskontrolle bei der Verwendung von Aktivimetern

Strahlenschutz - Leistungskriterien für Laboratorien, die den Zytokinese-Block-Mikrokerntest (CBMN) in peripheren Blutlymphozyten für die biologische Dosimetrie verwenden

Strahlenschutz - Medizinische Protonenbeschleuniger - Anforderungen und Empfehlungen für die Auslegung und Bewertung der Abschirmung
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Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

2024-06-14 ISO 17099 2014-11-06



Im Jahr 2024 durch den NA Radiologie veröffentlichte Normen und Entwürfe
Legende Bearbeitungsstufen:

In der folgenden Legende sind die Bearbeitungsstufen der Projektverfolgung exemplarisch aufgeführt. Es werden die Hauptstufen im Projektfortschritt aufgeführt und beispielhaft einige 
Detailstufen. In der Projektliste können weitere Detailstufen aufgeführt sein, die in dieser Legende nicht erscheinen. Diese Detailstufen geben den jeweils aktuellen Stand des Projektes 
in der Hauptstufe an.

In den jeweiligen Stufen bezeichnet die Detaillierung .00 den Beginn der Stufe und .99 das Ende der Stufe. Wird ein Projekt gestrichen, wird dies mit der Detaillierung .98 in der 
jeweiligen Stufe dokumentiert. Wird ein Projekt zurückgestellt, wird dies mit der Detaillierung .91 in der jeweiligen Stufe dokumentiert.
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Stufe Registrierung

Stufe Prüfung/Ankündigung

Stufe Konsensbildung

Stufe Entwurf

Stufe Formellen Abstimmung
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10.99
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40.60
45.60
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50.20
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90.92
90.93
92.60
99.60

Vorschlagsstufe

Vorschlag verteilt
Annahme (Vorschlag)

Beginn der Ausarbeitung
Norm-Vorlage erstellt

Norm-Vorlage verteilt
Norm-Vorlage verabschiedet

Manuskript für Norm-Entwurf/Manuskriptverfahren
Beginn der Umfrage
Ausgabe Norm-Entwurf/Manuskriptverfahren (Beginn der Einspruchsfrist)
Ende Einspruchsfrist (nationaler Termin)
Ende der Umfrage (europäischer/internationaler Termin)
Kommentare eingearbeitet/Manuskript für Norm verabschiedet

Manuskript für Norm
Beginn der Abstimmung (Formal Vote)
Ende der formellen Abstimmung/parallelen formellen Abstimmung

Start der Veröffentlichung/Lieferung stabile Fassung
Ausgabe Norm

überprüft - Neuausgabe beschlossen
überprüft - bestätigt
mit Ersatz zurückgezogen
ohne Ersatz zurückgezogen


