
dbupr040.rdf / Seite 1105427024

90.92

90.00

90.00

90.75

90.93

90.92

90.00

90.93

90.92

90.00

90.00

60.60

60.60

90.92

90.00

90.92

90.92

90.92

90.00

90.92

08000197

08000317

08000001

08000281

08000128

08000280

08000305

08000134

08000167

08000277

08000324

08000405

08000356

08000332

08000011

08000205

08000109

08000116

08000135

08000188

164316853

300144103

54992788

247853240

96659103

247646754

277693444

101485523

129469701

241870599

307627711

356802451

321485411

319037894

55019838

194936826

84401337

91435103

104262902

145686373

DIN 6800-1

DIN 6800-2

DIN 6800-4

DIN 6801-1

DIN 6802-6

DIN 6803-1

DIN 6803-2

DIN 6809-1

DIN 6809-3

DIN 6809-4

DIN 6809-6

DIN 6809-8

DIN 6809-9

DIN 6812

DIN 6814-2

DIN 6814-3

DIN 6814-4

DIN 6814-5

DIN 6814-6

DIN 6814-8

Dosismessverfahren nach der Sondenmethode für 
Photonen- und Elektronenstrahlung - Teil 1: Allgemeines

Dosismessverfahren nach der Sondenmethode für 
Photonen- und Elektronenstrahlung - Teil 2: Dosimetrie 
hochenergetischer Photonen- und Elektronenstrahlung mit
Ionisationskammern
Dosismeßverfahren nach der Sondenmethode für 
Photonen- und Elektronenstrahlung - Teil 4: 
Filmdosimetrie

Dosismessverfahren nach der Sondenmethode für 
Protonen- und Ionenstrahlung - Teil 1: 
Ionisationskammern

Neutronendosimetrie - Teil 6: Verfahren zur Bestimmung 
der Energiedosis mit Ionisationskammern

Dosimetrie für die Photonen-Brachytherapie - Teil 1: 
Begriffe

Dosimetrie für die Photonen-Brachytherapie - Teil 2: 
Strahler, Strahlerkalibrierung, Strahlerprüfung und 
Dosisberechnung

Klinische Dosimetrie - Teil 1: Strahlungsqualität von 
Photonen- und Elektronenstrahlung

Klinische Dosimetrie - Teil 3: Röntgendiagnostik

Klinische Dosimetrie - Teil 4: Röntgentherapie mit 
Röntgenröhrenspannungen zwischen 10 kV und 300 kV

Klinische Dosimetrie - Teil 6: Anwendung 
hochenergetischer Photonen- und Elektronenstrahlung in 
der Teletherapie

Klinische Dosimetrie - Teil 8: Dosimetrie kleiner 
Photonen-Bestrahlungsfelder

Klinische Dosimetrie - Teil 9: Strahlungsqualität von 
Photonenstrahlung im Patienten oder Phantom

Medizinische Röntgenanlagen bis 300 kV - Regeln für 
die Auslegung des baulichen Strahlenschutzes

Begriffe in der radiologischen Technik - Teil 2 : 
Strahlungsphysik

Begriffe in der radiologischen Technik - Teil 3: Dosimetrie

Begriffe in der radiologischen Technik - Teil 4: 
Radioaktivität

Begriffe in der radiologischen Technik - Teil 5: 
Strahlenschutz

Begriffe in der radiologischen Technik - Teil 6: 
Diagnostische Anwendung von Röntgenstrahlung in der 
Medizin

Begriffe in der radiologischen Technik - Teil 8: 
Strahlentherapie
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319037900

249938767

134568531

321283056

141751086

215479659

266130805

266130926

258086367

55201822

55307624

319037913

136616066

231010657

135057420

71696307

319037536

319038184

76819655

DIN 6815

DIN 6827-1

DIN 6827-2

DIN 6827-3

DIN 6834-1

DIN 6843

DIN 6844-1

DIN 6844-2

DIN 6844-3

DIN 6846-2

DIN 6846-5

DIN 6847-2

DIN 6847-5

DIN 6847-5 Berichtigung 1

DIN 6847-6

DIN 6850

DIN 6853-2

DIN 6853-5

DIN 6854

Medizinische Röntgenanlagen bis 300 kV - Regeln für 
die Prüfung des Strahlenschutzes nach Errichtung, 
Instandsetzung und wesentlicher Änderung

Protokollierung bei der medizinischen Anwendung 
ionisierender Strahlung - Teil 1: Therapie mit 
Elektronenbeschleunigern sowie Röntgen- und 
Gammabestrahlungseinrichtungen
Protokollierung bei der medizinischen Anwendung 
ionisierender Strahlung - Teil 2: Diagnostik und Therapie 
mit offenen radioaktiven Stoffen

Protokollierung bei der medizinischen Anwendung 
ionisierender Strahlung - Teil 3: Brachytherapie mit 
umschlossenen Strahlungsquellen

Strahlenschutztüren für medizinisch genutzte Räume
- Teil 1: Anforderungen

Strahlenschutzregeln für den Umgang mit offenen 
radioaktiven Stoffen in der Medizin

Nuklearmedizinische Betriebe - Teil 1: Regeln für die 
Errichtung und Ausstattung von Einrichtungen zur 
ambulanten Anwendung von offenen radioaktiven Stoffen 
zur Diagnostik und Therapie
Nuklearmedizinische Betriebe - Teil 2: Regeln für die 
Errichtung und Ausstattung von Einrichtungen zur 
therapeutischen Anwendung von offenen radioaktiven 
Stoffen
Nuklearmedizinische Betriebe - Teil 3: 
Strahlenschutzberechnungen

Medizinische Gammabestrahlungsanlagen - Teil 2: 
Strahlenschutzregeln für die Errichtung

Medizinische Gammabestrahlungsanlagen; 
Konstanzprüfungen apparativer Qualitätsmerkmale

Medizinische Elektronenbeschleuniger-Anlagen - Teil 2: 
Bautechnische Anforderungen an den Strahlenschutz und 
Festlegungen zur Prüfung von 
Genehmigungsvoraussetzungen für den Betrieb
Medizinische Elektronenbeschleuniger-Anlagen - Teil 5: 
Konstanzprüfungen von Kennmerkmalen

Medizinische Elektronenbeschleuniger-Anlagen - Teil 5: 
Konstanzprüfungen von Kennmerkmalen, Berichtigung 
zu DIN 6847-5:2013-10

Medizinische Elektronenbeschleuniger-Anlagen - Teil 6: 
Elektronische Bildempfänger(EPID) - Konstanzprüfung

Strahlenschutzbehälter, Strahlenschutztische und 
Strahlenschutztresore zur Verwendung in 
nuklearmedizinischen Betrieben - Anforderungen und 
Klassifikation
Medizinische ferngesteuerte, automatisch betriebene 
Afterloading-Anlagen - Teil 2: Strahlenschutzregeln für 
die Errichtung

Medizinische ferngesteuerte, automatisch betriebene 
Afterloading-Anlagen - Teil 5: Konstanzprüfung von 
Kennmerkmalen

Technetium-Generatoren - Anforderungen und Betrieb
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DIN 6855-1

DIN 6855-2

DIN 6855-4

DIN 6855-11

DIN 6856-1

DIN 6856-3

DIN 6857-2

DIN 6858-1

DIN 6858-2

DIN 6859-1

DIN 6860

DIN 6861-1

DIN 6862-1

DIN 6862-2

DIN 6862-3

DIN 6864-1

DIN 6867-10

DIN 6868-1

DIN 6868-2

Konstanzprüfung nuklearmedizinischer Messsysteme - 
Teil 1: In-vivo- und In-vitro-Messsysteme

Konstanzprüfung nuklearmedizinischer Messsysteme - 
Teil 2: Einkristall-Gamma-Kameras zur planaren 
Szintigraphie und zur Einzel-Photonen-Emissions-
Tomographie mit Hilfe rotierender Messköpfe
Konstanzprüfung nuklearmedizinischer Messsysteme - 
Teil 4: Positronen-Emissions-Tomographen (PET)

Konstanzprüfung nuklearmedizinischer Messsysteme - 
Teil 11: Aktivimeter (IEC/TR 61948-4:2006, modifiziert)

Radiologische Betrachtungsgeräte und -bedingungen - 
Teil 1: Anforderungen und qualitätssichernde 
Maßnahmen in der medizinischen Diagnostik

Radiologische Betrachtungsgeräte und -bedingungen - 
Teil 3: Betrachtungsgeräte für die Zahnheilkunde

Strahlenschutzzubehör bei medizinischer Anwendung 
von Röntgenstrahlung - Teil 2: Qualitätsprüfung von 
in Gebrauch befindlicher Schutzkleidung

Qualitätsprüfung multimodaler Bildgebung - Teil 1: 
Konstanzprüfung PET/CT

Qualitätsprüfung multimodaler Bildgebung - Teil 2: 
Konstanzprüfung SPECT/CT

Sicherung der Bildqualität in diagnostischen Betrieben - 
Teil 1: Konstanzprüfung an Ultraschallgeräten für die
medizinische Diagnostik und Überwachung

Filmverarbeitung in der Radiologie - Lagerung, Transport, 
Handhabung und Verarbeitung

Dosimetrie bei der Radionuklidtherapie - Teil 1: 
Anwendung von I-131 bei benignen 
Schilddrüsenerkrankungen

Identifizierung und Kennzeichnung von 
Bildaufzeichnungen in der medizinischen Diagnostik; 
Direkte und indirekte Radiographie

Identifizierung und Kennzeichnung von 
Bildaufzeichnungen in der medizinischen Diagnostik - Teil 
2: Weitergabe von Röntgenaufnahmen und 
zugehörigen Aufzeichnungen in der digitalen 
Radiographie, digitalen Durchleuchtung, digitalen 
Volumentomographie und Computertomographie
Identifizierung und Kennzeichnung von 
Bildaufzeichnungen in der medizinischen Diagnostik - Teil 
3: Patientenorientierung bei bildgebenden Verfahren

Konstanzprüfung der strahlentherapeutischen Kette - 
Teil 1: Teletherapie

Sensitometrie an Film-Folien-Systemen für die 
medizinische Radiographie - Teil 10: Nennwerte der 
Empfindlichkeit und des mittleren Gradienten

Sicherung der Bildqualität in röntgendiagnostischen 
Betrieben - Teil 1: Allgemeines

Sicherung der Bildqualität in röntgendiagnostischen 
Betrieben - Teil 2: Konstanzprüfung der 
Filmverarbeitung
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DIN 6868-4
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DIN V 6868-55
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DIN 6868-160
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Sicherung der Bildqualität in röntgendiagnostischen 
Betrieben - Teil 3: Konstanzprüfung bei 
Direktradiographie

Sicherung der Bildqualität in röntgendiagnostischen 
Betrieben - Teil 4: 
Konstanzprüfung an medizinischen 
Röntgeneinrichtungen bei Projektionsradiographie mit 
digitalen Bildempfänger-Systemen und Durchleuchtung
Sicherung der Bildqualität in röntgendiagnostischen 
Betrieben - Teil 5: Konstanzprüfung an zahnärztlichen 
Röntgeneinrichtungen

Sicherung der Bildqualität in röntgendiagnostischen 
Betrieben - Teil 7: Konstanzprüfung an Röntgen-
Einrichtungen für Mammographie

Sicherung der Bildqualität in röntgendiagnostischen 
Betrieben - Teil 12: Konstanzprüfung an 
Bilddokumentationssystemen

Sicherung der Bildqualität in röntgendiagnostischen 
Betrieben - Teil 14: Konstanzprüfung an 
Röntgeneinrichtungen für digitale Mammographie

Sicherung der Bildqualität in röntgendiagnostischen 
Betrieben - Teil 15: Konstanzprüfung an 
zahnmedizinischen Röntgeneinrichtungen zur digitalen 
Volumentomographie
Sicherung der Bildqualität in röntgendiagnostischen 
Betrieben - Teil 16: Dokumentation der klinischen 
Bildverarbeitungsparameter bei digitalen 
Röntgensystemen
Sicherung der Bildqualität in röntgendiagnostischen 
Betrieben - Teil 55: Abnahmeprüfung an medizinischen 
Röntgen-Einrichtungen; Funktionsprüfung der 
Filmverarbeitung
Sicherung der Bildqualität in röntgendiagnostischen 
Betrieben - Teil 56: Abnahmeprüfung an 
Bilddokumentationssystemen

Sicherung der Bildqualität in röntgendiagnostischen 
Betrieben - Teil 100: Bestimmung physikalischer 
Kenngrößen zur Bewertung der Bildqualität an 
Röntgeneinrichtungen für digitale Mammographie
Sicherung der Bildqualität in röntgendiagnostischen 
Betrieben - Teil 150: Abnahmeprüfung an 
medizinischen Röntgeneinrichtungen für Aufnahme 
und Durchleuchtung
Sicherung der Bildqualität in röntgendiagnostischen 
Betrieben - Teil 151: Abnahmeprüfung an 
zahnärztlichen Röntgeneinrichtungen - Regeln für 
die Prüfung der Bildqualität nach Errichtung, 
Instandsetzung und Änderung
Sicherung der Bildqualität in röntgendiagnostischen 
Betrieben - Teil 152: Abnahmeprüfung an Röntgen-
Einrichtungen für Film-Folien-Mammographie

Sicherung der Bildqualität in röntgendiagnostischen 
Betrieben - Teil 157: Abnahme- und Konstanzprüfung 
an Bildwiedergabesystemen in ihrer Umgebung

Sicherung der Bildqualität in röntgendiagnostischen 
Betrieben - Teil 159: Abnahme- und Konstanzprüfung 
in der Teleradiologie

Sicherung der Bildqualität in röntgendiagnostischen 
Betrieben - Teil 160: Qualitätsanforderungen für 
Befundaufnahmen auf nichttransparenten Medien in der 
zahnärztlichen Röntgendiagnostik
Sicherung der Bildqualität in röntgendiagnostischen 
Betrieben - Teil 161: Abnahmeprüfung an 
zahnmedizinischen Röntgeneinrichtungen zur digitalen 
Volumentomographie
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08000170

08000206

08000270

08000340

08000148

08000289

08000328

08000364

300149382

242187002

129423713

129419148

55171595

57846224

320468652

178454082

55149307

55190076

95336276

92006719

134589031

195298751

209200758

319038903

116575663

257707407

314702064

332063245

DIN 6868-162

DIN 6868-163

DIN 6870-2

DIN 6870-100

DIN 6871-1

DIN 6871-2

DIN 6873-1

DIN 6873-5

DIN 6874-5

DIN 6875-1

DIN 6875-2

DIN 6875-3

DIN 6875-4

DIN 6875-20

DIN 6876

DIN 6876 Beiblatt 1

DIN 6878-1

DIN 25300-1

DIN EN IEC 60336

DIN EN IEC 60522-1

Sicherung der Bildqualität in röntgendiagnostischen 
Betrieben - Teil 162: Abnahmeprüfung an digitalen 
Mammographie-Einrichtungen

Sicherung der Bildqualität in röntgendiagnostischen 
Betrieben - Teil 163: Abnahme- und Konstanzprüfung 
an Röntgeneinrichtungen für digitale 
mammographische Stereotaxie
Qualitätsmanagementsystem in der medizinischen 
Radiologie - Teil 2: Radiologische Diagnostik und 
Intervention

Qualitätsmanagementsystem in der medizinischen 
Radiologie - Teil 100: Allgemeines

Zyklotron-Anlagen für die Positronen-Emissions-
Tomographie - Teil 1: Anforderungen an den baulichen 
Strahlenschutz

Zyklotron-Anlagen für die Positronen-Emissions-
Tomographie - Teil 2: Strahlenschutzlabyrinthe und 
Wanddurchführungen

Bestrahlungsplanungssysteme - Teil 1: Inbetriebnahme

Bestrahlungsplanungssysteme - Teil 5: 
Konstanzprüfungen von Kennmerkmalen

Therapiesimulatoren - Teil 5: Konstanzprüfung von 
Kennmerkmalen

Spezielle Bestrahlungseinrichtungen - Teil 1: Perkutane 
stereotaktische Bestrahlung, Kennmerkmale und 
besondere Prüfmethoden

Spezielle Bestrahlungseinrichtungen - Teil 2: Perkutane 
stereotaktische Bestrahlung - Konstanzprüfungen

Spezielle Bestrahlungseinrichtungen - Teil 3: 
Fluenzmodulierte Strahlentherapie - Kennmerkmale, 
Prüfmethoden und Regeln für den klinischen Einsatz

Spezielle Bestrahlungseinrichtungen - Teil 4: 
Fluenzmodulierte Strahlentherapie - Konstanzprüfungen

Spezielle Bestrahlungseinrichtungen - Teil 20: 
Protonentherapie - Regeln für die Auslegung des 
baulichen Strahlenschutzes

Betrieb von medizinischen Magnetresonanzsystemen

Betrieb von medizinischen Magnetresonanzsystemen; 
Beiblatt 1: Allgemeine Erklärungen und Begründungen

Digitale Archivierung in der medizinischen Radiologie - 
Teil 1: Allgemeine Anforderungen an die Archivierung von 
Bildern

Prozesse in der Radiologie - Teil 1: Befundung eines 
bildgebenden oder bildgestützten Verfahrens

Medizinische elektrische Geräte - Röntgenstrahler 
für medizinische Diagnostik - Abmessungen von 
Brennflecken und zugehörige Kennwerte (IEC 
60336:2020 + Cor.1:2022); Deutsche Fassung EN IEC 
60336:2021 + AC:2022
Medizinische elektrische Geräte - Röntgendiagnostik - 
Teil 1: Bestimmung von qualitätsäquivalenter Filtration 
und Dauerfiltration (IEC 60522-1:2020); Deutsche 
Fassung EN IEC 60522-1:2021

Gesamtbestand der Normen des NAR

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_SJL

P_SJL

P_SJL

P_SJL

P_SJL

P_SJL

P_SJL

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

NummerBezeichnung
WI-/Proj.-Nr.

Titel Akt. Bearb.- 
Stufe / 
Ausgabe

Bearbeiter

2022-01-
01

2020-08-
01

2012-11-
01

2012-11-
01

2003-02-
01

2005-02-
01

2021-05-
01

2015-09-
01

2003-12-
01

2004-01-
01

2008-11-
01

2008-03-
01

2011-10-
01

2016-08-
01

2019-05-
01

2023-10-
01

2013-01-
01

2018-05-
01

2023-12-
01

2022-05-
01
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60.60

60.60

90.93

60.60

60.60

60.60

90.93

60.60

90.93

90.93

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

08000105

02228605

08000146

08000181

08000273

08000378

08000176

080

08000168

08000114

08000037

64336

08000358

08000359

76766539

299057069

115853091

140799778

223031306

342741850

136346675

54971690

132304550

86911491

55178343

369022138

325581326

325850741

55328448

DIN EN 60526

DIN EN IEC 60580

DIN EN 60613

DIN EN 60627

DIN EN 60731

DIN EN IEC 60806

DIN EN 60976

DIN EN 61168

DIN EN 61217

DIN EN 61223-3-2

DIN EN 61223-3-4

DIN EN IEC 61223-3-5

DIN EN IEC 61223-3-6

DIN EN IEC 61223-3-7

DIN EN 61262-1

Hochspannungskabel-Steckverbindungen für 
medizinische Röntgengeräte (IEC 60526:1978, 
modifiziert); Deutsche Fassung EN 60526:2004

Medizinische elektrische Geräte - 
Dosisflächenprodukt-Messgeräte (IEC 60580:2019); 
Deutsche Fassung EN IEC 60580:2020

Elektrische und Belastungs-Kennwerte von 
Röntgenstrahlern für die medizinische Diagnostik (IEC 
60613:2010); Deutsche Fassung EN 60613:2010

Bildgebende Geräte für die Röntgendiagnostik - 
Kenngrößen von Streustrahlenrastern für die 
allgemeine Anwendung und für die Mammographie (IEC
60627:2013); Deutsche Fassung EN 60627:2015
Medizinische elektrische Geräte - Dosimeter mit 
Ionisationskammern zur Anwendung in der 
Strahlentherapie (IEC 
60731:2011 + AMD 1:2016); Deutsche Fassung 
EN 60731:2012 + A1:2022
Bestimmung des maximalen symmetrischen 
Strahlenfeldes von Röntgenstrahlern und Strahlern 
einschließlich Blendensystem für medizinische 
Diagnostik (IEC 60806:2022); Deutsche Fassung EN IEC 
60806:2023
Medizinische elektrische Geräte - Medizinische 
Elektronenbeschleuniger - Apparative 
Qualitätsmerkmale (IEC 60976:2007); 
Deutsche Fassung EN 60976:2007
Strahlentherapie-Simulatoren - Kennmerkmale  (IEC 
61168:1993) - Deutsche Fassung EN 61168:1994

Strahlentherapie-Einrichtungen - Koordinaten, 
Bewegungen und Skalen (IEC 61217:2011); Deutsche 
Fassung EN 61217:2012

Bewertung und routinemäßige Prüfung in Abteilungen 
für medizinische Bildgebung - Teil 3-2: 
Abnahmeprüfungen - Leistungsmerkmale zur 
Bildgebung von Röntgen-Einrichtungen für die 
Mammographie (IEC 61223-3-2:2007); Deutsche 
Fassung EN 61223-3-2:2008
Bewertung und routinemäßige Prüfung in Abteilungen 
für medizinische Bildgebung - Teil 3-4: 
Abnahmeprüfungen; Leistungsmerkmale zur Bildgebung
von zahnärztlichen Röntgeneinrichtungen (IEC 61223-
3-4:2000); Deutsche Fassung EN 61223-3-4:2000
Bewertung und routinemäßige Prüfung in Abteilungen 
für medizinische Bildgebung - Teil 3-5: 
Abnahmeprüfungen und Konstanzprüfung - 
Leistungsmerkmale zur Bildgebung von 
Röntgeneinrichtungen für Computertomographie (IEC 
61223-3-5:2019 + Cor.1:2022); Deutsche Fassung EN 
IEC 61223-3-5:2019 + AC:2022
Bewertung und routinemäßige Prüfung in Abteilungen 
für medizinische Bildgebung - Teil 3-6: 
Abnahmeprüfungen und Konstanzprüfungen – 
Leistungsmerkmale zur Bildgebung im Betrieb für die 
mammographische Tomosynthese von Röntgen-
Mammographiegeräten  (IEC 61223-3-6:2020); 
Deutsche Fassung EN IEC 61223-3-6:2020
Bewertung und routinemäßige Prüfung in Abteilungen 
für medizinische Bildgebung - Teil 3-7: Abnahme- und 
Konstanzprüfung an zahnmedizinischen extraoralen 
Röntgengeräten zur digitalen Volumentomographie 
(IEC 61223-3-7:2021); Deutsche Fassung EN IEC 
61223-3-7:2022
Medizinische elektrische Geräte - Merkmale von 
elektronenoptischen Röntgenbildverstärkern - Teil 1: 
Bestimmung der Eingangsfeldgröße (IEC 61262-
1:1994); Deutsche Fassung EN 61262-1:1994

Gesamtbestand der Normen des NAR

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_SJL

P_SJL

P_SJL

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

NummerBezeichnung
WI-/Proj.-Nr.

Titel Akt. Bearb.- 
Stufe / 
Ausgabe

Bearbeiter

2006-04-
01

2021-07-
01

2011-07-
01

2016-08-
01

2023-05-
01

2023-12-
01

2011-02-
01

2000-01-
01

2015-11-
01

2010-01-
01

2001-10-
01

2024-07-
01

2022-05-
01

2023-11-
01

1995-09-
01
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60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

92.20

62.42

60.60

60.60

60.60

60.60

92.20

60.60

92.20

60.60

080

08000079

08000304

08000182

08000183

08000184

08000179

08000376

08000272

73019

55328454

55328461

55328467

55328474

55328479

54979432

68659762

55332347

267384427

140801990

140802249

140802482

137774624

340460873

215856710

342751722

DIN EN 61262-2

DIN EN 61262-3

DIN EN 61262-4

DIN EN 61262-5

DIN EN 61262-6

DIN EN 61262-7

DIN EN 61267

DIN EN 61303

DIN EN 61303 Berichtigung 1

DIN EN 61331-1

DIN EN 61331-2

DIN EN 61331-3

DIN EN 61674

DIN EN IEC 61675-1

DIN EN 61675-2

DIN EN IEC 61676

Medizinische elektrische Geräte - Merkmale von 
elektronenoptischen Röntgenbildverstärkern - Teil 2: 
Bestimmung des Konversionsfaktors (IEC 61262-2:1994); 
Deutsche Fassung EN 61262-2:1994
Medizinische elektrische Geräte - Merkmale von 
elektronenoptischen Röntgenbildverstärkern - Teil 3: 
Bestimmung der Leuchtdichteverteilung und der 
Inhomogenität der Leuchtdichte (IEC 61262-3:1994); 
Deutsche Fassung EN 61262-3:1994
Medizinische elektrische Geräte - Merkmale von 
elektronenoptischen Röntgenbildverstärkern - Teil 4: 
Bestimmung der Bildverzeichnung (IEC 61262-4:1994); 
Deutsche Fassung EN 61262-4:1994
Medizinische elektrische Geräte - Merkmale von 
elektronenoptischen Röntgenbildverstärkern - Teil 5: 
Bestimmung der detektiven Quanten-Ausbeute (IEC 
61262-5:1994); Deutsche Fassung EN 61262-5:1994
Medizinische elektrische Geräte - Merkmale von 
elektronenoptischen Röntgenbildverstärkern - Teil 6: 
Bestimmung des Kontrastverhältnisses und des 
Untergrundkoeffizienten (IEC 61262-6:1994); Deutsche 
Fassung EN 61262-6:1994
Medizinische elektrische Geräte - Merkmale von 
elektronenoptischen Röntgenbildverstärkern - Teil 7: 
Bestimmung der Modulationsübertragungsfunktion (IEC 
61262-7:1995)
Medizinische diagnostische Röntgeneinrichtung - 
Bestrahlungsbedingungen zur Bestimmung von 
Kenngrößen (IEC 61267:2005); Deutsche Fassung EN 
61267:2006
Medizinische elektrische Geräte - Aktivimeter - 
Spezielle Verfahren zur Bestimmung der 
Leistungsparameter (IEC 61303:1994); Deutsche Fassung
EN 61303:1995
Medizinische elektrische Geräte - Aktivimeter - 
Spezielle Verfahren zur Bestimmung der 
Leistungsparameter (IEC 61303:1994); Deutsche Fassung
EN 61303:1995, Berichtigung zu DIN EN 61303:1996-03, 
(IEC 61303:1994/COR1:2016); Deutsche Fassung EN 
61303:1995/AC:2016
Strahlenschutz in der medizinischen Röntgendiagnostik -
Teil 1: Bestimmung von Schwächungseigenschaften von 
Materialien (IEC 61331-1:2014); Deutsche Fassung EN 
61331-1:2014
Strahlenschutz in der medizinischen Röntgendiagnostik -
Teil 2: Durchsichtige Schutzplatten (IEC 61331-2:2014); 
Deutsche Fassung EN 61331-2:2014

Strahlenschutz in der medizinischen Röntgendiagnostik -
Teil 3: Schutzkleidung, Augenschutz und Abschirmungen 
für Patienten (IEC 61331-3:2014); Deutsche Fassung 
EN 61331-3:2014
Medizinische elektrische Geräte - Dosimeter mit 
Ionisationskammern und/oder Halbleiterdetektoren für 
den Einsatz an diagnostischen Röntgeneinrichtungen 
(IEC 61674:2012); Deutsche Fassung EN 61674:2013
Bildgebende Systeme in der Nuklearmedizin - Merkmale 
und Prüfbedingungen - Teil 1: Positronen-Emissions-
Tomographen (IEC 61675-1:2022); Deutsche Fassung EN
IEC 61675-1:2022
Bildgebende Systeme in der Nuklearmedizin - Merkmale 
und Prüfbedingungen - Teil 2: Gammakameras für 
planare Bildgebung, mit Ganzkörper-Zusatz und 
Gammakameras zur Einzelphotonen-Emissions-
Tomographie (SPECT) (IEC 61675-2:2015); Deutsche 
Fassung EN 61675-2:2015
Medizinische elektrische Geräte - Geräte für die 
nicht-invasive Messung der Röntgenröhrenspannung in
der diagnostischen Radiologie (IEC 61676:2023 + 
COR1:2024); Deutsche Fassung EN IEC 61676:2023 + 
AC:2024

Gesamtbestand der Normen des NAR

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

NummerBezeichnung
WI-/Proj.-Nr.

Titel Akt. Bearb.- 
Stufe / 
Ausgabe

Bearbeiter

1995-09-
01

1995-09-
01

1995-09-
01

1995-09-
01

1995-09-
01

2002-05-
01

2009-01-
01

1996-03-
01

2017-03-
01

2016-09-
01

2016-09-
01

2016-09-
01

2015-11-
01

2022-12-
01

2021-04-
01

2025-01-
01



dbupr040.rdf / Seite 8105427024

60.60

92.20

60.60

90.93

90.93

60.60

60.60

99.20

60.60

90.93

60.60

60.60

60.60

62.42

60.60

60.60

60.60

08000193

08000142

08000201

08000115

08000133

08000082

08000310

08000158

08000141

08000140

08000443

08000159

08000287

02228077

08000413

08000360

02229033

155715502

108525948

181355355

87219842

100065003

69741953

288666368

127480563

108321009

108319471

378248065

127553900

255194883

285482722

371496699

325852553

311702931

DIN EN 61910-1

DIN EN 62083

DIN EN 62220-1-1

DIN EN 62220-1-2

DIN EN 62220-1-3

DIN EN 62274

DIN EN IEC 62464-1

DIN EN 62464-2

DIN EN 62467-1

DIN EN 62494-1

DIN EN 62563-1

DIN EN 62570

DIN EN IEC 62667

DIN EN IEC 62985

DIN EN IEC 62985 
Berichtigung 1

DIN EN IEC 63073-1

DIN EN IEC 63077

Medizinische elektrische Geräte - Dokumentation der 
Strahlungsdosis - Teil 1: Strukturierte Strahlungsdosis-
Berichte für die Radiographie und Radioskopie (IEC 
61910-1:2014); Deutsche Fassung EN 61910-1:2014
Medizinische elektrische Geräte - Festlegungen für die
Sicherheit von Bestrahlungsplanungssystemen (IEC 
62083:2009); Deutsche Fassung EN 62083:2009

Medizinische elektrische Geräte - Merkmale digitaler 
Röntgenbildgeräte - Teil 1-1: Bestimmung der 
detektiven Quanten-Ausbeute - Bildempfänger für 
Röntgenbildgebung (IEC 62220-1-1:2015); Deutsche 
Fassung EN 62220-1-1:2015
Medizinische elektrische Geräte - Merkmale digitaler 
Röntgenbildgeräte - Teil 1-2: Bestimmung der 
detektiven Quanten-Ausbeute - Bildempfänger für 
Mammographieeinrichtungen (IEC 62220-1-2:2007); 
Deutsche Fassung EN 62220-1-2:2007
Medizinische elektrische Geräte - Merkmale digitaler 
Röntgenbildgeräte - Teil 1-3: Bestimmung der 
detektiven Quanten-Ausbeute - Bildempfänger für 
dynamische Bildgebung (IEC 62220-1-3:2008); Deutsche
Fassung EN 62220-1-3:2008
Medizinische elektrische Geräte - Sicherheit von 
Aufzeichnungs- und Verifikationssystemen für die 
Strahlentherapie (IEC 62274:2005); Deutsche Fassung EN
62274:2005
Magnetresonanzgeräte für die medizinische 
Bildgebung - Teil 1: Bestimmung der wesentlichen 
Bildqualitätsparameter (IEC 62462-1:2018); Deutsche 
Fassung EN IEC 62464-1:2019
Magnetresonanzgeräte für die medizinische 
Bildgebung - Teil 2: Klassifizierungskriterien für 
Pulssequenzen (IEC 62464-2:2010); Deutsche Fassung 
EN 62464-2:2011
Medizinische elektrische Geräte - Dosimetriegeräte zur
Anwendung in der Brachytherapie - Teil 1: Messgeräte 
mit Schachtionisationskammern (IEC 62467-1:2009); 
Deutsche Fassung EN 62467-1:2015
Medizinische elektrische Geräte - Dosisindikator digitaler
Röntgenbildsysteme - Teil 1: Definitionen und 
Anforderungen für die allgemeine Radiographie (IEC 
62494-1:2008); Deutsche Fassung EN 62494-1:2008
Medizinische elektrische Geräte - Medizinische 
Bildwiedergabesysteme - Teil 1: Bewertungsverfahren 
(IEC 62563-1:2009 + Amd 1:2016 + Amd 2:2021); 
Deutsche Fassung EN 62563-1:2010 + A1:2016 + 
A2:2021
Standardverfahren für die Kennzeichnung medizinischer
Geräte und anderer Gegenstände zur Sicherheit in der 
Umgebung von Magnetresonanzeinrichtungen (IEC 
62570:2014); Deutsche Fassung EN 62570:2015
Medizinische elektrische Geräte - Medizinische 
Leichtionen-Bestrahlungseinrichtungen - Apparative 
Qualitätsmerkmale (IEC 62667:2017); Deutsche Fassung
EN IEC 62667:2018
Verfahren für die Berechnung größenspezifischer 
Dosisschätzungen (SSDE) für die 
Computertomographie (IEC 62985:2019); Deutsche 
Fassung EN IEC 62985:2019
Verfahren für die Berechnung größenspezifischer 
Dosisschätzungen (SSDE) für die 
Computertomographie (IEC 62985:2019/COR1:2022); 
Deutsche Fassung EN IEC 62985:2019/AC:2022
Spezielle bildgebende Systeme in der Nuklearmedizin - 
Merkmale und Prüfbedingungen - Teil 1: Kardiale 
SPECT (IEC 63073-1:2020); Deutsche Fassung EN IEC 
63073-1:2020
Sachgemäße Verfahren zur Aufarbeitung von 
medizinischen bildgebenden Geräten (IEC 63077:2019); 
Deutsche Fassung EN IEC 63077:2019

Gesamtbestand der Normen des NAR

P_HANA

P_SJL

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_SJL

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_SJL

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

NummerBezeichnung
WI-/Proj.-Nr.

Titel Akt. Bearb.- 
Stufe / 
Ausgabe

Bearbeiter

2016-09-
01

2011-01-
01

2021-11-
01

2009-02-
01

2011-04-
01

2007-05-
01

2021-10-
01

2011-10-
01

2016-09-
01

2010-05-
01

2024-09-
01

2016-09-
01

2020-10-
01

2021-10-
01

2023-10-
01

2021-09-
01

2024-01-
01
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60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

92.20

60.60

60.60

CSS99009

00430102

00430098

00430046

00430033

00430088

00430051

00430095

00430041

00430104

00430087

00430059

00430020

00430124

00430057

64795189

355640829

355640847

291913691

266923196

335527347

291913763

348288300

291913941

357730841

335527360

327396945

266923213

376206379

309942407

DIN EN ISO 4090

DIN EN ISO 13304-1

DIN EN ISO 13304-2

DIN EN ISO 16637

DIN EN ISO 16638-1

DIN EN ISO 16638-2

DIN EN ISO 16645

DIN EN ISO 17099

DIN EN ISO 18417

DIN EN ISO 19238

DIN EN ISO 20031

DIN EN ISO 20046

DIN EN ISO 20553

DIN EN ISO 23588

DIN EN ISO 28057

Fotografie - Systeme von 
Kassetten/Verstärkungsfolien/Filmen und 
Aufzeichnungsfilmen für die medizinische Radiologie - 
Maße und Spezifikationen (ISO 4090:2001); Deutsche 
Fassung EN ISO 4090:2004
Strahlenschutz - Mindestanforderungen an die 
Elektronenspinresonanz (EPR-Spektroskopie) für die 
retrospektive Dosimetrie ionisierender Strahlung - Teil 1: 
Allgemeine Grundsätze (ISO 13304-1:2020); Deutsche 
Fassung EN ISO 13304-1:2022
Strahlenschutz - Mindestanforderungen an die 
Elektronenspinresonanz (EPR-Spektroskopie) für die 
retrospektive Dosimetrie ionisierender Strahlung - Teil 2: 
Ex-vivo-Dosimetrie des menschlichen Zahnschmelzes 
(ISO 13304-2:2020); Deutsche Fassung EN ISO 13304-
2:2022
Strahlenschutz — Überwachung und interne 
Dosimetrie für Beschäftigte, die durch medizinisch 
genutzte Radionuklide aus offenen Quellen exponiert 
wurden (ISO 16637:2016); Deutsche Fassung EN ISO 
16637:2019
Strahlenschutz - Überwachung und interne Dosimetrie 
für bestimmte Stoffe - Teil 1: Inhalation von 
Uranverbindungen (ISO 16638-1:2015); Deutsche 
Fassung EN ISO 16638-1:2017
Strahlenschutz - Überwachung und interne Dosimetrie 
für bestimmte Stoffe - Teil 2: Ingestion von 
Uranverbindungen (ISO 16638-2:2019); Deutsche 
Fassung EN ISO 16638-2:2022
Strahlenschutz - Medizinische Elektronenbeschleuniger-
Anlagen - Anforderungen und Empfehlungen an die 
Ausführung der Abschirmung und deren Bewertung (ISO
16645:2016, korrigierte Fassung 2016-11-15); Deutsche 
Fassung EN ISO 16645:2019
Strahlenschutz - Leistungskriterien für Laboratorien, die 
den Zytokinese-Block-Mikrokerntest (CBMN) in 
peripheren Blutlymphozyten für die biologische 
Dosimetrie verwenden (ISO 17099:2024); Deutsche 
Fassung EN ISO 17099:2024
Jodkohlenstoffsorptionsmittel für kerntechnische 
Anlagen - Verfahren zur Bestimmung des 
Sorptionsvermögensindexes (ISO 18417:2017); 
Deutsche Fassung EN ISO 18417:2019
Strahlenschutz - Durchführungskriterien für 
Dienstleistungslaboratorien zur Anwendung der 
biologischen Dosimetrie mittels zytogenetischer Verfahren 
- Dizentrische Chromosomenanalyse (ISO 19238:2023);
Deutsche Fassung EN ISO 19238:2023
Strahlenschutz - Überwachung und Dosimetrie für 
innere Expositionen aufgrund von Wundkontaminationen 
mit Radionukliden (ISO 20031:2020); Deutsche Fassung 
EN ISO 20031:2022
Strahlenschutz - Leistungskriterien für Laboratorien, die 
den Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungs-(FISH)-
Translokationstest zur Bewertung der Exposition 
gegenüber ionisierender Strahlung verwenden (ISO 
20046:2019); Deutsche Fassung EN ISO 20046:2021
Strahlenschutz - Überwachung von beruflich 
strahlenexponierten Personen, bei denen ein Risiko der 
Kontamination mit radioaktiven Stoffen besteht (ISO 
20553:2006); Deutsche Fassung EN ISO 20553:2017
Strahlenschutz - Allgemeine Anforderungen an 
Eignungsprüfungen für in-vivo Bioassays (ISO 
23588:2023); Deutsche Fassung EN ISO 23588:2024

Klinische Dosimetrie - Dosimetrie mit Festkörper-
Thermolumineszenzdetektoren für Photonen- und 
Elektronenstrahlung in der Strahlentherapie (ISO 
28057:2019); Deutsche Fassung EN ISO 28057:2021

Gesamtbestand der Normen des NAR

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

NummerBezeichnung
WI-/Proj.-Nr.

Titel Akt. Bearb.- 
Stufe / 
Ausgabe

Bearbeiter

2004-08-
01

2023-04-
01

2023-04-
01

2020-07-
01

2020-07-
01

2022-10-
01

2020-07-
01

2024-10-
01

2020-12-
01

2023-12-
01

2022-10-
01

2021-04-
01

2020-06-
01

2024-10-
01

2021-06-
01
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90.93

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

04900518

08000415

CSS99009

00430102

00430098

00430046

00430033

00430088

00430051

00430095

00430041

00430104

00430087

00430059

00430094

00430124

00430057

92016616

374301913

63906309

355480467

355480443

291641804

266415207

334508341

291642375

347810157

291641774

357730748

334508335

326911149

347810151

375784796

303798323

59070448

DIN ISO 9236-1

EN IEC 63077

EN ISO 4090

EN ISO 13304-1

EN ISO 13304-2

EN ISO 16637

EN ISO 16638-1

EN ISO 16638-2

EN ISO 16645

EN ISO 17099

EN ISO 18417

EN ISO 19238

EN ISO 20031

EN ISO 20046

EN ISO 20553

EN ISO 23588

EN ISO 28057

HD 364 S2

Fotografie - Sensitometrie an Film-Folien-Systemen für
die medizinische Radiographie - Teil 1: Ermittlung des 
Verlaufs der sensitometrischen Kurve, der Empfindlichkeit 
und des mittleren Gradienten (ISO 9236-1:2004)
Sachgemäße Verfahren zur Aufarbeitung von 
medizinischen bildgebenden Geräten

Fotografie - Systeme von 
Kassetten/Verstärkungsfolien/Filmen und 
Aufzeichnungsfilmen für die medizinische Radiologie - 
Maße und Spezifikationen (ISO 4090:2004)
Strahlenschutz - Mindestanforderungen an die 
Elektronenspinresonanz (EPR-Spektroskopie) für die 
retrospektive Dosimetrie ionisierender Strahlung - Teil 1: 
Allgemeine Grundsätze (ISO 13304-1:2020)
Strahlenschutz - Mindestanforderungen an die 
Elektronenspinresonanz (EPR-Spektroskopie) für die 
retrospektive Dosimetrie ionisierender Strahlung - Teil 2: 
Ex-vivo-Dosimetrie des menschlichen Zahnschmelzes 
(ISO 13304-2:2020)
Strahlenschutz - Überwachung und interne Dosimetrie 
für Beschäftigte, die durch medizinisch genutzte 
Radionuklide aus offenen Quellen exponiert wurden (ISO 
16637:2016)
Strahlenschutz - Überwachung und interne Dosimetrie 
für bestimmte Stoffe - Teil 1: Inhalation von 
Uranverbindungen (ISO 16638-1:2015)

Strahlenschutz - Überwachung und interne Dosimetrie 
für bestimmte Stoffe - Teil 2: Ingestion von 
Uranverbindungen (ISO 16638-2:2019)

Strahlenschutz - Medizinische Elektronenbeschleuniger-
Anlagen - Anforderungen und Empfehlungen an die 
Ausführung der Abschirmung und deren Bewertung (ISO
16645:2016, korrigierte Fassung 2016 11)
Strahlenschutz - Leistungskriterien für Laboratorien, die 
den Zytokinese-Block-Mikrokerntest (CBMN) in 
peripheren Blutlymphozyten für die biologische 
Dosimetrie verwenden (ISO 17099:2024)
Jodkohlenstoffsorptionsmittel für kerntechnische 
Anlagen - Verfahren zur Bestimmung des 
Sorptionsvermögensindexes (ISO 18417:2017)

Strahlenschutz - Durchführungskriterien für 
Dienstleistungslaboratorien zur Anwendung der 
biologischen Dosimetrie mittels zytogenetischer Verfahren 
- Dizentrische Chromosomenanalyse (ISO 19238:2023)
Strahlenschutz - Überwachung und Dosimetrie für 
innere Expositionen aufgrund von Wundkontaminationen 
mit Radionukliden (ISO 20031:2020)

Strahlenschutz - Leistungskriterien für Laboratorien, die 
den Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungs-(FISH)-
Translokationstest zur Bewertung der Exposition 
gegenüber ionisierender Strahlung verwenden (ISO 
20046:2019)
Strahlenschutz - Überwachung von beruflich 
strahlenexponierten Personen, bei denen ein Risiko der 
Kontamination mit radioaktiven Stoffen besteht (ISO 
20553:2025)
Strahlenschutz - Allgemeine Anforderungen an 
Eignungsprüfungen für in‑vivo Bioassays (ISO 
23588:2023)

Klinische Dosimetrie - Dosimetrie mit Festkörper-
Thermolumineszenzdetektoren für Photonen- und 
Elektronenstrahlung in der Strahlentherapie (ISO 
28057:2019)
Hochspannungs-Kabel-Steckverbindungen für 
medizinische Röntgeneinrichtungen

Gesamtbestand der Normen des NAR

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

NummerBezeichnung
WI-/Proj.-Nr.

Titel Akt. Bearb.- 
Stufe / 
Ausgabe

Bearbeiter

2007-08-
01

2023-10-
23

2004-04-
07

2022-12-
21

2022-12-
21

2019-06-
12

2017-10-
11

2022-08-
03

2019-06-
12

2024-06-
26

2019-06-
12

2023-09-
06

2022-08-
03

2021-02-
10

2025-01-
22

2024-07-
17

2021-02-
10

1983-01-
01
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60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

83700081

83700468

83701111

83701104

83701653

83701138

83701129

83701197

83701204

83701317

83705052

83705044

83711350

83711361

83716532

83716523

83716564

83716572

83716547

IEC 60522

IEC 60580

IEC 60601-2-1

IEC 60601-2-1/A1

IEC 60601-2-8/A1

IEC 60601-2-11

IEC 60601-2-11/A1

IEC 60601-2-17

IEC 60601-2-17/A1

IEC 60601-2-29

IEC 60731

IEC 60731/A1

IEC 60976/A1

IEC/TR 60977/A1

IEC 61217

IEC 61217/A1

IEC 61223-2-7

IEC 61223-2-9

IEC 61223-2-10

Ermittlung der Eigenfilterung von Röntgenstrahlern

Medizinische elektrische Geräte - 
Dosisflächenprodukt-Messgeräte

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-1: Besondere 
Festlegungen für die Sicherheit von 
Elektronenbeschleunigern im Bereich 1 MeV bis 50 MeV

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-1: Besondere 
Festlegungen für die Sicherheit von 
Elektronenbeschleunigern im Bereich von 1 MeV bis 50 
MeV (Änderung 1)
Medizinische elektrische Geräte - Teil 2: Besondere 
Festlegungen für die Sicherheit  von Therapie-
Röntgeneinrichtungen im Bereich von 10 kV bis 1 MV 
(IEC 60601-2-8:1997);
Deutsche Fassung EN 60601-2-8:1997 + A1:1997
Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-11: Besondere 
Festlegungen für die Strahlensicherheit von Gamma-
Bestrahlungseinrichtungen (IEC 60601-2-11:1997 + 
A1:2004)
Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-11: Besondere 
Festlegungen für die Strahlensicherheit von Gamma-
Bestrahlungseinrichtungen (IEC 60601-2-11:1997 + 
A1:2004)
Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-17: Besondere 
Festlegungen für die Sicherheit ferngesteuerter, 
automatisch betriebener Afterloading-Geräte für die 
Brachytherapie (IEC 60601-2-17:2004)
Medizinisch ferngesteuerte, automatisch betriebene 
Afterloading-Anlagen - Teil 1: Besondere Festlegungen 
für die Sicherheit der Geräte; Änderung 1

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-29: Besondere 
Festlegungen für die Sicherheit von 
Strahlentherapiesimulatoren

Medizinische elektrische Geräte - Dosimeter mit 
Ionisationskammern zur Anwendung in der 
Strahlentherapie

Medizinische elektrische Geräte -Dosimeter mit 
Ionisationskammern zur Anwendung in der 
Strahlentherapie (Änderung 1)

Medizinische elektrische Geräte - Medizinische 
Elektronenbeschleuniger - Apparative 
Qualitätsmerkmale

Medizinische elektrische Geräte - Medizinische 
Elektronenbeschleuniger im Bereich von 1 MeV bis 50 
MeV - Leitfaden für apparative Qualitätsmerkmale - 
Änderung 1: Multielementblenden (Fachbericht)
Strahlentherapie-Einrichtungen - Koordinaten, 
Bewegungen und Skalen

Strahlentherapie-Einrichtungen - Koordinaten, 
Bewegungen und Skalen (Änderung 1)

Bewertung und routinemäßige Prüfung in Abteilungen 
für medizinische Bildgebung - Teil 2-7: 
Konstanzprüfungen - Intraorale dentale Röntgenein- 
richtungen mit Ausnahme von Panorameinrichtungen
Bewertung und routinemäßige Prüfung in Abteilungen 
für medizinische Bildgebung - Teil 2-9: 
Konstanzprüfungen - Einrichtungen für 
Indirektdurchleuchtungs- und Indirektaufnahmetechnik
Bewertung und routinemäßige Prüfung in Abteilungen 
für medizinische Bildgebung - Teil 2-10: 
Konstanzprüfungen - Röntgeneinrichtungen für 
Mammographie

Gesamtbestand der Normen des NAR

P_HANA

P_HANA

P_SJL

P_SJL

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_SJL

P_SJL

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_SJL

P_SJL

P_SJL

P_SJL

P_HANA

P_HANA

P_HANA

NummerBezeichnung
WI-/Proj.-Nr.

Titel Akt. Bearb.- 
Stufe / 
Ausgabe

Bearbeiter

1999-02-
01

2000-01-
01

1998-06-
01

2002-05-
24

1997-08-
01

1997-08-
01

2004-07-
16

2004-01-
30

1996-02-
01

1999-01-
01

1997-07-
01

2002-06-
18

2000-07-
01

2000-04-
30

1996-08-
01

2000-12-
22

1999-09-
01

1999-09-
01

1999-09-
01
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60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

90.93

90.93

08000414

83716555

83716602

83716608

325630822

83717327

83717354

83719376

83722862

83722879

83722870

83722887

83726312

83726321

83726330

83729463

83731968

374301853

56576541

56598848

IEC 61223-2-11

IEC 61223-3-3

IEC 61223-3-4

IEC 61223-3-6

IEC 61262-7

IEC 61267

IEC 61331-3

IEC 61675-1

IEC 61675-2

IEC 61675-2/A1

IEC 61675-3

IEC/TR 61948-1

IEC/TR 61948-2

IEC/TR 61948-3

IEC 62083

IEC 62274

IEC 63077

ISO 4090

ISO 5655

Bewertung und routinemäßige Prüfung in Abteilungen 
für medizinische Bildgebung - Teil 2-11: 
Konstanzprüfungen - Einrichtungen für die allgemeine
Direktaufnahmetechnik
Bewertung und routinemäßige Prüfung in Abteilungen 
für medizinische Bildgebung - Teil 3-3: 
Abnahmeprüfungen; Leistungsmerkmale zur Bildgebung
von Röntgeneinrichtungen für digitale Subtraktions-
Angiographie
Bewertung und routinemäßige Prüfung in Abteilungen 
für medizinische Bildgebung - Teil 3-4: 
Abnahmeprüfungen; Leistungsmerkmale zur Bildgebung
von zahnärztlichen Röntgeneinrichtungen
Bewertung und routinemäßige Prüfung in Abteilungen 
für medizinische Bildgebung - Teil 3-6: 
Abnahmeprüfungen - Bildwiedergabegeräte

Medizinische elektrische Geräte - Merkmale von 
elektronenoptischen Röntgenbildverstärkern - Teil 7: 
Bestimmung der Modulationsübertragungsfunktion

Medizinische diagnostische Röntgeneinrichtungen - 
Bestrahlungsbedingungen zur Bestimmung von 
Kennmerkmalen

Strahlenschutz in der medizinischen Röntgendiagnostik -
Teil 3: Schutzkleidung, Augenschutz und Abschirmungen 
für Patienten

Bildgebende Systeme in der Nuklearmedizin - Merkmale 
und Prüfbedingungen Teil 1: Positronen-Emissions-
Tomographen

Bildgebende Systeme in der Nuklearmedizin - Merkmale 
und Prüfbedingungen - Teil 2: Einzelphotonen-
Emissions-Tomographen

Bildgegebene Systeme in der Nuklearmedizin - Merkmale 
und Prüfbedingungen - Teil 2: Einzelphotonen-
Emissions-Tomographen (Änderung 1)

Bildgebende Systeme in der Nuklearmedizin - Merkmale 
und Prüfbedingungen - Teil 3: Gamma-Kameras mit 
Ganzkörpereinrichtung

Nuklearmedizinische Messsysteme - Konstanzprüfung 
- Teil 1: Nichtabbildende Strahlungsmessgeräte

Nuklearmedizinische Messsysteme - Konstanzprüfung 
- Teil 2: Szintillationskameras und Einzelphotonen-
Emissions-Tomographen

Nuklearmedizinische Messsysteme - Konstanzprüfung 
- Teil 3: Positronen-Emissions-Tomographen

Medizinische elektrische Geräte - Festlegungen für die
Sicherheit von Bestrahlungsplanungssystemen (IEC 
62083:2000) Deutsche Fassung EN 62083:2001

Medizinische elektrische Geräte - Sicherheit von 
Aufzeichnungs- und Verifikationssystemen für die 
Strahlentherapie

Sachgemäße Verfahren zur Aufarbeitung von 
medizinischen bildgebenden Geräten (IEC 63077:2019); 
Deutsche Fassung EN IEC 63077:2019

Fotografie - Systeme von 
Kassetten/Verstärkungsfolien/Filmen und 
Aufzeichnungsfilmen für die medizinische Radiologie - 
Maße und Spezifikationen
Fotografie - Industrielle Röntgenfilme (in Rollen- und 
Blattform) und Verstärkungsfolien aus Metall - Maße

Gesamtbestand der Normen des NAR

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_SJL

P_SJL

P_HANA

P_HANA

P_HANA

NummerBezeichnung
WI-/Proj.-Nr.

Titel Akt. Bearb.- 
Stufe / 
Ausgabe

Bearbeiter

1999-09-
01

1996-11-
01

2000-03-
27

2020-02-
07

1995-09-
01

2005-11-
05

1998-11-
01

1998-02-
01

1998-01-
01

2004-12-
17

1998-02-
01

2001-02-
01

2001-02-
01

2005-07-
19

2000-11-
01

2005-05-
30

2023-10-
23

2001-08-
30

2000-10-
05
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90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

60.60

60.60

60.60

90.93

90.93

90.93

90.20

90.93

60.60

90.93

60.60

90.93

90.93

56509158

56516334

56612085

56566079

167349086

283973938

321364345

215509262

56604920

135299235

135299239

215509220

135299259

333965862

153841440

271696434

155242896

148088581

ISO 7004

ISO 8194

ISO 9236-1

ISO 9236-3

ISO 12749-4

ISO 12749-6

ISO 13304-1

ISO 13304-2

ISO 14152

ISO 16637

ISO 16638-1

ISO 16638-2

ISO 16645

ISO 17099

ISO 18310-1

ISO 18310-2

ISO 18417

ISO 18939

Fotografie - Röntgenfilm-Systeme für industrielle 
Zwecke - Bestimmung der ISO-Empfindlichkeit des 
mittleren Gradienten nach ISO und der ISO-Gradienten 
G2 und G4 bei Bestrahlung mit Röntgen- und Gamma-
Strahlen
Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination - Teil 1: 
Anforderungen und Prüfverfahren für belüftete 
Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination durch 
feste Partikel; Deutsche Fassung EN 1073-1:1998
Fotografie - Sensitometrie an Film-Folien-Systemen für
die medizinische Radiographie - Teil 1: Ermittlung des 
Verlaufs der sensitometrischen Kurve, der Empfindlichkeit 
und des mittleren Gradienten
Fotografie - Sensitometrie von Folien-Film-Systemen 
für die medizinische Radiologie - Teil 3: Ermittlung des 
Verlaufs der sensitometrischen Kurve, der Empfindlichkeit 
und des mittleren Gradienten für die Mammographie
Kernenergie, Kerntechnik und Strahlenschutz - Vokabular 
- Teil 4: Dosimetrie

Kernenergie, Kerntechnik und Strahlenschutz - Vokabular 
- Teil 6: Nuklearmedizin

Strahlenschutz - Mindestanforderungen an die 
Elektronenspinresonanz (EPR-Spektroskopie) für die 
retrospektive Dosimetrie ionisierender Strahlung - Teil 1: 
Allgemeine Grundsätze
Strahlenschutz - Mindestanforderungen an die 
Elektronenspinresonanz (EPR-Spektroskopie) für die 
retrospektive Dosimetrie ionisierender Strahlung - Teil 2: 
Ex-vivo-Dosimetrie des menschlichen Zahnschmelzes
Abschirmung gegen Neutronenstrahlung - 
Auslegungsgrundlagen und Gesichtspunkte für die Wahl
geeigneter Werkstoffe

Strahlenschutz — Überwachung und interne 
Dosimetrie für Beschäftigte, die durch medizinisch 
genutzte Radionuklide aus offenen Quellen exponiert 
wurden
Strahlenschutz - Überwachung und interne Dosimetrie 
für bestimmte Stoffe - Teil 1: Inhalation von 
Uranverbindungen

Strahlenschutz - Überwachung und interne Dosimetrie 
für bestimmte Stoffe - Teil 2: Ingestion von 
Uranverbindungen

Strahlenschutz - Medizinische Elektronenbeschleuniger-
Anlagen - Anforderungen und Empfehlungen an die 
Ausführung der Abschirmung und deren Bewertung

Strahlenschutz - Leistungskriterien für Laboratorien, die 
den Zytokinese-Block-Mikrokerntest (CBMN) in 
peripheren Blutlymphozyten für die biologische 
Dosimetrie verwenden
Mess- und Schätzverfahren zur  Ermittlung der 
Umgebungs-Äquivalentdosis bei Radiojod-Patienten 
nach Schilddrüsenablation - Teil 1: Während der 
Hospitalisierung
Mess- und Schätzverfahren zur Ermittlung der 
Umgebungs-Äquivalentdosis bei Radiojod-Patienten 
nach Schilddrüsenablation - Teil 2: Nach der Entlassung
aus dem Krankenhaus
Jodkohlenstoffsorptionsmittel für kerntechnische 
Anlagen - Verfahren zur Bestimmung des 
Sorptionsvermögensindexes

Bild-Aufzeichnungsmaterialien - Gedruckte digitale Kopie 
für medizinische Bildverarbeitung - Verfahren zur 
Bestimmung der Haltbarkeit

Gesamtbestand der Normen des NAR

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_HANA

P_BKE

NummerBezeichnung
WI-/Proj.-Nr.

Titel Akt. Bearb.- 
Stufe / 
Ausgabe

Bearbeiter

2002-10-
03

1987-05-
21

2004-01-
27

1999-02-
04

2015-08-
11

2020-11-
23

2020-07-
20

2020-07-
20

2001-12-
20

2016-02-
18

2015-12-
09

2019-11-
14

2016-09-
19

2024-06-
14

2017-01-
12

2021-05-
10

2017-03-
13

2013-10-
31
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60.60

90.93

60.60

90.20

90.93

60.60

60.60

90.20

90.20

60.60

60.60

90.93

90.93

90.93

95.60

95.60

95.60

95.60

95.60

333743694

193784267

285848749

215509202

215509266

310117891

306243652

71014462

265921487

291949630

310117881

90593735

254483634

74014687

144939509

167670989

307192986

337905354

167670993

ISO 19238

ISO 19461-1

ISO 19461-2

ISO 20031

ISO 20046

ISO 20553

ISO 21243

ISO 21439

ISO 22127

ISO 23588

ISO/TR 24422

ISO 27048

ISO 28057

ISO 28218

ISO/ASTM 51261

ISO/ASTM 51275

ISO/ASTM 51276

ISO/ASTM 51310

ISO/ASTM 51607

Strahlenschutz - Durchführungskriterien für 
Dienstleistungslaboratorien zur Anwendung der 
biologischen Dosimetrie mittels zytogenetischer Verfahren 
- Dizentrische Chromosomenanalyse
Strahlenschutz - Freimessung von mit Radioisotopen 
kontaminierten Abfällen für medizinische 
Anwendungen - Teil 1: Messung der Radioaktivität

Strahlenschutz - Messungen für die Freigabe von mit 
Radioisotopen kontaminierten Abfällen zur medizinischen
Anwendung - Teil 2: Entsorgung fester radioaktiver 
Abfälle in nuklearmedizinischen Einrichtungen
Strahlenschutz - Überwachung und Dosimetrie für 
innere Expositionen aufgrund von Wundkontaminationen 
mit Radionukliden

Strahlenschutz - Leistungskriterien für Laboratorien, die 
den Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungs-(FISH)-
Translokationstest zur Bewertung der Exposition 
gegenüber ionisierender Strahlung verwenden
Strahlenschutz - Überwachung von beruflich 
strahlenexponierten Personen, bei denen ein Risiko der 
Kontamination mit radioaktiven Stoffen besteht

Strahlenschutz - Leistungskriterien für Laboratorien, die 
zytogenetische Triage zur Beurteilung von 
Massenunfällen in radiologischen oder nuklearen 
Notfällen - Allgemeine Grundsätze und Anwendung 
für dizentrisches Prüfverfahren
Klinische Dosimetrie - Betastrahlungsquellen für die 
Brachytherapie

Dosimetrie mit radiophotolumineszierenden 
Glasdosimetern im Rahmen von Dosimetrieaudits in der 
Strahlentherapie mit MV-Röntgenstrahlung

Strahlenschutz - Allgemeine Anforderungen an 
Eignungsprüfungen für in-vivo Bioassays

Strahlenschutz - Dosisermittlung für die Überwachung
der inneren Strahlungsbelastung von beruflich 
strahlenexponierten Personen

Klinische Dosimetrie - Dosimetrie mit Festkörper-
Thermolumineszenzdetektoren für Photonen- und 
Elektronenstrahlung in der Strahlentherapie

Strahlenschutz - Anforderungen an Bioassays zum 
Nachweis radioaktiver Stoffe

Anleitung für die Kalibrierung von Dosimetriesystemen 
bei der Produktbehandlung mit Strahlung

Anwendung des Radiochrom-Film-Dosimetriesystems

Praxis zur Verwendung eines Polymethylmethacrylat-
Dosimetriesystems

Anwendung des Radiochrom-Lichtleiter-
Dosimetriesystems

Anwendung des Alanin-EPR-Dosimetriesystems

Gesamtbestand der Normen des NAR
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NummerBezeichnung
WI-/Proj.-Nr.

Titel Akt. Bearb.- 
Stufe / 
Ausgabe

Bearbeiter

2023-08-
28

2018-07-
17

2022-06-
21

2020-02-
28

2019-03-
19

2025-01-
10

2022-11-
07

2009-01-
29

2019-12-
10

2023-02-
28

2022-12-
16

2011-01-
07

2019-06-
27

2010-09-
23

2013-03-
22

2013-05-
15

2019-08-
14

2022-04-
26

2013-05-
15
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95.60

95.60

95.60

95.60

95.60

95.60

95.60

209054043

314832828

314832812

339931627

252866031

346353414

167349222

ISO/ASTM 51608

ISO/ASTM 51631

ISO/ASTM 51818

ISO/ASTM 51900

ISO/ASTM 51939

ISO/ASTM 51940

ISO/ASTM 51956

Dosimetrie bei Bestrahlungsanlagen mit Elektronen- und 
Bremsstrahlung für die Produktbehandlung

Anwendung kalorischer Dosimetriesysteme zur 
Dosismessung und Dosimeterkalibrierung im 
Elektronenstrahlungsfeld

Leitfaden für die Dosimetrie mit einer 
Elektronenstrahlanlage für die Strahlenbehandlung bei 
Energien zwischen 80 keV und 300 keV

Leitfaden für die Dosimetrie zur Bestrahlungsforschung

Praxis für die Dosimetrie bei der Bestrahlung von Blut

Leitfaden für die Bestrahlung von Insekten bei 
Sterilisierungs-Freigabeprogrammen

Praxis für die Anwendung von 
Thermoluminisenzdosimetriesystemen (TLD) bei 
Bestrahlungen

Gesamtbestand der Normen des NAR
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